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>Preface 


Thanks for choosing ice beauty device. The device can achieve 

hair removal, skin rejuvenation and acne clearance by using different 
function lamps. Fashionable, technical and health, the product is 
foundation of our enterprise development. Choosing means that 
you own a private beauty salon. This is the beginning of beauty! 


In order to better use , We suggest you view user manual carefully 
before using and keep it safely. 
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2.Product introduction 


1) Packing: main body X 1, lamp X 1, goggles X 1, adapter X 1, 
user manual X 1. 


1.Product notice 


© This user manual will guide you how to use multifunctional IPL 
beauty device. 


© We follow sustainable development strategy. So we keep the right that 
we will not notify customers when we change product function, main body X 1, 
interface and appearance. lamp X 1 goggles X 1 


© If there is difference between description and actual product due to 
upgrade, please refer to actual product. 


@ Please use device according to correct operation steps and treatment 
setting. 


adapter X 1 user manual X 1 
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2) Model No.: 4 3) Function: Hair removal 


4)Parameters: 

@ Input Power: 48W; © Storage Temperature: 0°C-45°C ; 
© Voltage Rating: 100V-240V; © Working Temperature: 5 0-350: 
© Rated Frequency Range: 50Hz/60Hz; 9 Working Humidity: 25%-75%. 
5), Instrument structure: (Figure 1) 


Status indicator light 


Treatment window 


Ice cooling button 
Display screen 
On/off button / 


Intensity adjustment 
button 


Flash button 


Display screen: 


Number of flash 


Ice cooling icon 


Intensity level icon 
Power input interface 


3.Contraindications 


Do not use if you are under the age of 16. The effects of using the 
system in this age group are unknown. 


Do not use if the skin, in the area you want to treat, is tanned or 
burned. Use of the device on tanned or burned skin may result in 
temporary or even permanent whitening ordarkening fo the skin. 


Do not use if you are pregnant, trying to become pregnant 
(conceiving) or breast-feeding. Hormonal changes occur during 
pregnancy or breast-feeding and could increase the risk of skin injury 
or skin sensitivity. 


Do not use if you have epilepsy or light-induced seizures or 
migraines. The energy flashes might cause severe headaches and 
migraines. 


Do not use on tattoos, dark brown or black spots ( such as dark 
freckles, birthmarks, moles or warts). Tattoos or dark spots may 
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Do not use on the head, ears, necks, nipples, genitalia, or around the 
anus. Use in these areas could cause skin swelling, blisters, or 
temporary skin discoloration or whitening of the skin. 


Do not use if you have any active skin condition in the treatment 
area, including acne, sores, psoriasis, eczema, burns, herpes 
simplex, wounds or a rash. These conditions can make the skin more 
sensitive to the light treatment and could make the treatment 
uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. If your skin 
conditions has healed enough to use the device, then please consult 
with your doctor. 


Do not use the device if you have a history of kelodial scar formation, 
a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication 
that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal 
anti-inflammatory agents, (e.g.,aspirins, ibuprofens, cetaminophen), 
tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, 
sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha- 
Hydroxi Acids(AHAS), Beta-Hydroxi Acids(BHAS), 


Retin-A, Accutane and/or topical retinoids. 


Do not use if you have a disease related to photosensitivity, such as 
porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc. 
These conditions make the skin more sensitive to the light treatment 
and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, 
blisters or infection. 


4.Operation cautions 


A Wear googles during the operation. Do not look at the light twinkling 
directly or light to eyes; 


A Before operation, please clean the skin treatment area. It is not 
allowed to apply any cosmetics to avoid the destroy of instrument 
and affect result; 


A Adjust the energy level from low to high level. On condition of safety, 
the higher the energy level is, the better result it will be. After 
treatment, it is normal to have skin redness, suggest to use ice pad 
after treatment; 


A Use skin moisture and sun block product after phototherapy 
treatment; 


A After treatment suggest to apply pure plant moisture and repair 
cosmetics; 


A After treatment then power off, please use wet cotton swab or cloth 
to clean treatment window. This can avoid hair and sebum of carbon 
sticking glass and affecting energy of shooting light; 
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A Please only use dry oft cloth or no alcohol wet cloth to clean outside @Clean the cartridge light output window with wet cloth or cotton swab. This is 
system ; done in order to remove hair and dust from the treatment window. 

A Please don’t let system and accessories touch liquid or put it in ® Connect the power cord into the system. 
humid environment; 


@ Connect the power cord to the wall outlet and the status indicator on the top of 


A Please store instrument in ventilated and dry environment and keep the instrument flashes slowly. 


far away from children; 
@Press the power button about 2 seconds to power on/ off the device. After turn 


on, then the fan starts and LED lights. Lamp type, remaining pulse, energy 
level (default is level 1), ICE icon( as figure 2). The status indicator flashes 
which means the device is at the ready condition. After ready the indicator goes 
out.When the treatment window touches skin, the top status indicator is steady 


Please don’t put metal object into heat emission hole. Otherwise 
there will be risk of electric shock; 


In case the system is soaked please send it back to the factory for on, it indicates that the instrument can be operated. 
examination to determine whether it is repairable. In case the system 
is electrified when it is soaked, please power off before touching the © Short press the power button to adjust the energy level,level 1 is the lowest and 
system for your safety; level 5 is the highest. 
A Please don't try to disassemble and repair it at your own discretion; @Press the operation button for 3s can start automatic shooting function. Once 


automatic shooting function start, the level icon will flash. If you want use 


A If device can not be operated normally, please send the system and traditional shooting function, just need to press the operation button. 


accessories back manufacturer. Our qualified maintenance 


personnel will overhaul it @ Short press the ice button can power on /off ice function. 


@ Let the treatment window touch on treated area tightly and vertically. ( Figure 3) 


@ The device will power off automatically if there isn’t any operation in 5minutes. 
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7.Choose energy 


According to different skin style, | Candela Pro designed 5 levels, level 1 

is the lowest andlevel 5 is the highest level energy. 

Since deep color skin is easy to absorb light energy, so if user with deep color 
should pay more attention to the higher level. We suggest them use level 1 to 
level 3. Light skin color user can choose suitable energy level according to 

( Figure 2 ) ( Figure 3 ) his/her test result. After finish each operation, returning to previously treated 
skin area, Please wait at least for 20 seconds. 


6.Skin sensitivity test 8.Operation procedure 


Before using the device to remove hair, we suggest you choose a small 

area, shooting from level 1, then use higher level to shoot in other area 

successively. Take the skin to be able to withstand as the standard. A. Application:(as figure 4) 
(please note: different level energy shoot different area). 

After the test, check your skin for any reaction in 60 minutes. If your skin 
appears normal and no redness or other skin reaction, then you are ready 


to enjoy a full treatment. If your skin turn red or you feel uncomfortable ®The effect is different according to skin color. It is not suitable for white and 
light color hair. 


®Lip hair, armpit hair, body hair and legs, hair on places that affecting looks 
such as hair line on forehead and bikini area. 


after the test, please use a lower level energy or avoid using this system. 
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Skin and hair color comparison table 


Ivory tint Beige |Light brown| Brow Dark brown 
=a) 
Vv يي‎ WA يي‎ x 
E x 
WA WA WA يي‎ x 
Vv WA Vv Vv x 
x x x x x 
White x x x x x 
Gray x x x x x 
@ Applicable @ Noticeable ډه‎ applicable (Figure 4) 


Applicable: It can work perfectly for your skin and hair type 


Noticeable: If your skin is brown, you should be careful in using this 
device. Please start with a low energy level and check your skin condition 
after the test. Some sensitive skin may turn red or a little burn, it is 
normal. We advise you to use aloe gel for repairing skin after the 
treatment. 


Not applicable: Avoid using this device. 


B.Operation procedure: 

Step 1: Clean Skin, shave the hair where need to be treated.(It is better to shave hair 2 
hours before operation) 

Step 2: Clean the lamp window, connect to power supply. 


Step 3: Press the power button 2s to power on the device, choose suitable energy 
level, from low level to higher level. 


Step 4: Wear the goggles to avoid IPL light stimulate eyes. 


Step 5: Let the treatment window touch treated area vertically, Move the lamp port 
position on each turn, Don't overlap and miss any area, Run through all the hair 
removal areas in sequence. 


Step 6: Repeat step 5, Start again from the start position. Totally operate about 3-4 
times in whole area. 


Step 7: After finishing treatment, press the ice button can help cooling skin or use some 
moisture gel 15 minutes apart, you can also choose pressing ice button when you are 
removing hair. 


Step 8: Power off and disconnect adapter, use wet cloth or cotton pads to clean the 
lamp treatment window. Put the device and accessories into the package and store it in 
safety place. 


Instrument operation procedure: 


y 1 


1.Clean skin, Shave the hair. 2.Clean the treatment 3.Long press the power 
window,and connect the button to power on and 
device to power supply. choose energy level. 
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4.Wear the protect goggles. 5. Let the treatment window 6.Use moisture gel 15 
touch treated area vertically minutes apart. 
and start operation. 
Notes: 
1.Mild skin redness after operation is a normal phenomenon. 


2.After each operation, use cotton swab to clean the lamp.After 7 to 9 treatments, 
do one treatment every 2 months for area with hair regrowth. 


C.Treatment setting: 


7-9 treatments 

In the first 3 treatment do one treatment every week; 

In the following 4-9 treatments, do one treatment every 2-3 weeks; 

In the maintenance period, do one treatment every 2 months for area with 
hair regrowth. 


9.Warranty 


1) Warranty period 


e Main body: The warranty of the main body is 1 year from the date of 
purchase. 


2) Warranty scope 


If the system is within the warranty period, the company will replace new 
product for you after checking non-artificial reason. Other faults resulted from 
abnormal use and force majeure are not within the warranty scope. 


3) Warranty limits 


e when applying for free maintenance for the product that is within warranty 
period, users should show valid proof of purchase (such as invoice, warranty 
card etc). 


@Free maintenance is not provided for the damaged products which are 
resulted from our improper pacing when you are sending back the 
instrument. 


@The company is not responsible for the following situations and will not 
provide warranty service in case of the following situations. 


A. Faults and damage resulted from the fire, earthquake, the behavior of a 
third party, fault or misuse caused by users, usage under other abnormal 
conditions and unpredictable events. 


B.The attached damage caused by the usage of the products ( such as loss 
of business benefit, interruption of business including the loss results from 
the usage of system and the cost resulted from the replacement of 
equipment, device or service, or the claim required by users). 


C.Damage resulted from the operation which is beyond content of the 
instruction. 
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D. Including: the uncontrollable situations; the required service and parts 
for solving problems resulted from the usage of accessories, fittings or 
substitutes that are not sold by the company; and the required service for 
solving problems resulted from acceptableness or illegal disassembly and 
assembly of instrument without following the instructions. 


E. Faults or damage resulted from the working environment which is not for 
the product including overload. 


F. Improper storage by users ( such as damages caused by rats and liquid 
infiltration). 


10.service introduction 


Dear customers: 


In order to provide you more convenient service, when you buy Candela Pro ice 
beauty device, please contact us if you have any problem. 


warranty card 


Product Name: 


Home use IPL beauty device 


Model: 


RRPO24 


Purchase Date: 


Produce date: 


Check Out: 


Check Out Standard: 


GB4706.1-2005 


The product complies with standard quality requirements after testing, 


and is approved for release. 
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> مقدمة: کک 


شكراً لاختياركم جهاز التجميل الليزري go)‏ خاصية التبريد) . الجهاز يزيل 
الشعر ويجدد خلديا البشرة ويزيل الحبوب بواسطة مصابيح متعددة 


و مقدمة o‏ 

الوظائف. كون هذا المنتج عملي وعصري وصحي, هو أساس تنمية iat‏ د 11 

مشاريعنا. اختيار يعني أنكم تمتلكون صالون تجميل خاص بكم. هذه ملاحظات المنتج SE E eam ease‏ 

as iy anaes I 8 

هي بداية الجمال! تعريف بالمنتج _ ٢٢٢‏ 03-04 

نقترح عليكم الاطلاع على Jula‏ المستخدم بانتباه من أجل الحفاظ gilgo‏ الاستعمال 05206 
على جهاز وا 7 له بد افضل. FS Ge ae‏ 

سس ل تحذيرات الاستعمال ا TDD.‏ 

09-10 -۴۴۴۴٢ ٢٣ كيفية استعمال‎ 

اخ كتساشية ا 

اختيار الطاقة AA‏ ر 

طريقة الاستعمال 00 11-14 

الكفالة (الضمان) 14-6 


1 ملدحظات المنته: 


© دليل المستخدم سوف يرشدكم إلى كيفية استعمال جهاز التجميل 14 
gå)‏ الضوء النبضي المكثف (IPL‏ 

© نتبع استراتيجية التطوير المستدام. لذلك نحتفظ بحق عدم 
إخظا رالزيائن عند تقر وظيفة jigall‏ والمظهر Agalalla‏ 

e‏ في حال agag‏ اختلاف بين الشرح والمنتج الحقيقي بسبب التطوير, 
يرجى الاعتماد على المنتج الحقيقي. 

۾ يرجى استعمال الجهاز Lägg‏ لخطوات الاستعمال السليم وتطبيقات 
العلاج. 


1( التغليف: الهيكل الرئيسي 1 ×, المصباح 1 , نظارات الوقاية1 X‏ 
الشاحن 1 ا, Jula‏ المستخدم 1 ×. 


نظارات الوقاية 1 X‏ 


X1 المستخدم‎ Jya 
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2( رقم الطراز: RRPO24‏ 3( الوظيفة: إزالة الشعر 


4) المقاييس: 
3.موانع الاستعمال: © حرارة التخزين: 45-0 درجة مئوية © الطاقة المدخلة: 48 واط 
© حرارة العمل: 35-5 درجة مئوية © تصنيف الفولط: 100-240 فولط 
يمنع الا ل للأشخاص تحت سن ال16. تأثيرات استعمال الجهاز في هذا © نسبة رطوبة العمل: 2590-7596 © مدى التردد: 50-60 هرتز 


RER 

5( بنية الآلة: (الشكل 1( 
يمنع الاستعمال في الأماكن المسمرة بسبب أشعة الشمس أو المحروقة. مش الحالة 
استعمال الجهاز في تلك الأماكن يمكن أن يو دي إلى ابيضاض او اسوداد موسر 


مؤقت أو دائم للبشرة. مهباج قابل للديديل 


Í bi الاستخدام أثناء الحمل أو إحتمالية الحمل أو أثناء الإرضاع. قد‎ giou 
تغيرات هرمونية اثناء الحمل أو الإرضاع ويمكن أن تزيد حساسية الجلد او‎ 


الإصابات الجلدية. زر التبريد 
شاشة LCD‏ 
© يمنع الاستعمال في جالة وجود صرع أو نوبات صرع ضوئي أو صداع نصفي. ز اختا الطاقة 
ومضات الطاقة ممكن أن تؤدي إلى الام راس شديدة وصداع نصفي. زر تحار 
يمنع الاستعمال على a‏ والنقاط البنية أو السوداء (النموش 
CD‏ «الوحمات والشامات Toig‏ 
مدخل التيار المستمر 
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يمنع الاستعمال على الرأس والرقبة وحلمة الثدي والأعضاء التناسلية 
ومحيط asia‏ الشرج. الاستعمال في هذه الأماكن قد يؤدي إلى تورم 
لجلد او agp‏ او ic‏ تغير مؤقث في لون البشرة أو ابيضاض في 
لبشرة. 


gios‏ الاستعمال على الأماكن التي فيها حالة جلدية نشطة Loy‏ في ذلك 
لحبوب أو agp All‏ أو الصدفية أو الأكزيما أو الحروق أو القوباء (الهريس) 
البسط أو الجروح او الطفحٍ الجلدي. هذه الحالات من الممكن ان تجعل الجلد 
كثر حساسية للعلاج الضوئي ويمكن أن تجعل العلاج غير مريح أو أن تؤدى 
إلى تورم الجلد أو بثور أو إلتهابات. pay‏ استشارة طبيبكم لاستعمال 
لجهاز في حال تم شفاء بشرتكم بالقدر الكافي . 


ae‏ عقا Th‏ وجود تاريخ مرضي لندبة الجدرة (حساسية ضوئية 
معروفة) او بل لومعم Ae IR‏ کر و 
Lo‏ فى ذلك الأدوية اللاسترويدية المضادة للالتهاب (مثال: اسبرين 
والأيبوبروفين والسيتامينوفين) والتتراسكلين والفينوثيازين_والثيازيد 
ومدرات البول والسلفونايلوريز والسلفوناميح والدي تی آی سی 
والفلورويوراسيل وفينبلاستين وغريس وفلوفين وأحماض ألفا هايدروكسي 
(AHAS)‏ واحماض liu‏ هايدروكسي (BHAS)‏ وريثين I‏ وأكوتاني al\g‏ ريتينويدات 


موضعية. 


يمنع الاستعمال في حال وجود مرض متعلق بالحساسية للضوء مثل 

البورفيريا والحساسية الضوئية | ة والشرى الشمسي E‏ 

هذه الأوضاع من الممكن أن تجعل الجلد أكثر حساسية للعلا 2 الضوتي 

Seal‏ أن تجعل العلاج غير مريح أو أن تؤدي إلى تورم الجلد of‏ بثور أو 
wd‏ 


© 


© 


© 


4. تحذيرات الاستعمال: 


A‏ إرتد نظارات الوقاية أثناء الاستعمال. لا تنظر إلى الضوء الوامض مباشرة 
ولد agagi‏ علس عينيك. 


يرجى تنظيف مكان الاستعمال في البشرة جيداً قبل الاستعمال. يمنع 
A‏ استعماله على أي مستحضرات تجميل (مكياج) لتجنب عطل الجهاز 3 
على النتائج. 


غير مستوى الطاقة من المنخفض إلى العالي. كلما زاد مستوى الطاقة 

agag -بشرط الاستعمال بشكل آمن- زادت جودة النتائج. من الطبيعى‎ A 
احمرار في البشرة بعد الاستعمال وينصح عند ذلك باستخدام الحُمادات‎ 
. الطبية الباردة‎ 


A‏ استعمل مرطب البشرة وواق شمسي بعد العلاج الضوئي. 
A‏ ينصح استعمال مرطب (pili‏ صاف ومصلحات تجميلية بعد الاستعمال. 
موه مور دس مس عر ST‏ 


الانتهاء من الاستعمال وإطفاء I‏ ذه الطريقة يمكن تجنب التصاق 
الشعر و زهم الكربون بالزجاج والتأثير os‏ الطاقة والضوء المنبثق. 
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abii استعمال قماشة ناعمة جافة أو قماشة مبللة (بغير الكحول)‎ pay 
الجزء الخارجي.‎ 


يرجى عدم بل الجهاز أو نقعه بالسوائل وعدم وضعه في بيئة رطبة. 


يرجى تخزين الجهاز في älg go ain‏ وجافة ويرجى الحفظ بعيداً عن متناول 
sal‏ الأطفال. 


يرجى عدم وضع أشياء معدنية في فتحة انبعاث الحرارة. لأن ذلك سيتسبب 
في صعقة كهربائية. 


في حال بلل المنتج أو سقوطه في السوائل أرسله إلى المصنع لاختبار 
إمكانية صيانته. إذا كان الجهاز موصولاً بالكهرباء عند تبلله يرجى فصل الطاقة 
عنه قبل لمسه من أجل سلامتك. 


يرجى عدم محاولة فك أو صيانة المنتج بنفسكم. 


في حال عدم عمل الجهاز بشكل سليم pay‏ إعادته وملحقاته إلى المُصنع. 
موظف الصيانة المعتمد سيقوم بصيانته. 


> م‎ PPP 


> < 


© نظف مخزن نافذة مخرج الضوء بقماشة مب مبللة أو قطعة قطن. تتم هذه العملية 
لتنظيف الشعر والغبار من نافذة العلاج. 


© قم بتوصيل سلك الطاقة بجهاز ال18. 


قم بتوصيل السلك بالمقبس ومن ثم سوف يومض مؤشر الحالة المتواجد في 
"ال الوا 


© اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين تقريباً لتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز. بعد 
التشغيل ستشتغل المروحة واضواء LEDI!‏ نوع المصياح, الومضات المتبقية. 
مستوى الطاقة (الوضع الافتراضي هو المستوى 1), رمز (إيقونة) الجليد Jio)‏ ما هو 
موضح Lozie .)2 Jidl‏ يومض مؤشر الحالة هذا يعني أن الجهاز في وضع جاهز. 
بعد ان يصبح الجهاز جاهزا ينطفي المؤشر. عندما تلمس نافذة العلا ج البشرة 
يكون مؤشر الحالة العلوي مفعل بشكل Cull‏ وسوف يعطي إشارة A‏ الجهاز 


© اضغط زر الطاقة لتغيير مستوى الطاقة, أخفض مستوى هو 1 وأعلى مستوى هو 5. 

© اضغط على زر البدء بالعمل لمدة 3 ثوان لبدأ عملية الومضات الآلية. عندما تبداً 
عملية الومضات الآلية سيضيء رمز المستوى. إذا كنت تريد استخدام وضع 
الومضات التقليدي عليك الضغط على زر التشغيل. 

© الضغط على زر (الجليد) سيشغل أو يطفىء وضع (الجليد). 

© اجعل نافذة العلاج تلدمس منطقة العلاج بإحكام وبشكل عمودي. (الشكل 3( 


© سيتم إيقاف hei‏ الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استعماله لمدة 5 دقائق. 
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(الشكل 3( ( الشكل 2( 


6. اختبار حساسية البشرة: 


قبل استعمال الجهاز لإزالة الشعر نقترح عليكم اختيار منطقة صغيرة وبدأ 
الاستعمال ابتداء من المستوى 1 بعد ذلك نقترح استعمال مستوى أعلى في مكان 
pal‏ بشكل متتال. تأكد من أن البشرة تحملت Lägg‏ للمعايير. (يرجى الانتباه إلى 
تجريب مستويات طاقة مختلفة على مناطق مختلفة). بعد الاختبار تأكدوا إن كان 
هناك أية agaj‏ فعل خلال 60 دقيقة. lal‏ بدا أن البشرة طبيعية ولم تتعرض لدي احمرار 
هذا يعني انكم جاهزون للدستمتاع بعلاج كامل. إذا adil‏ ان بشرتكم احمرت أو لم 
تشعروا بالارتياح بعد الاختبار فيرجى استعمال مستوى طاقة أقل أو تجنب 
استعمال المنتج. 


oon‏ 18 ب5 مستويات طاقة مختلفة ابتداء من المستوى 1 وصولاً إلى أعلى 
مستوى 5 ليلائم أنواع البشرة المختلفة. بما أن لون البشرة الداكن يمتص طاقة 
الضوء بشكل أسهل فيجب على المستخدمين ذوي البشرة الداكنة الانتباه أكثر عند 
استعمال مستوياتالطاقة العليا. نقترح عليهم الدستعمال بد امن المستوى1 إلى3. يمكن 
للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة اختيار مستوى طاقة مناسب وفقاً لنتائج الاختبار. 
بعد إنهاء كل استعمال يرجى الانتظار ل20 ثانية على الأقل قبل الرجوع إلى 
منطقة الجلد المعالجة مسبقاً. 


أ. التطبيق: (كما هو موضح في الشكل 4) 


@ شعر الشفاه والإبط والجسم والرجلين والشعر الظاهر كخط الشعر الموجود في 
الجبهة وخط البكيني. 


e‏ التأثير يختلف وفقاً للون البشرة. غير ملائم للشعر الأبيض والشعر ذو اللون الفاتح. 
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ب. طريقة الاستعمال: 


الخطوة 1: نظف البشرة, أحلق الشعر في المكان المختار. (من الأفضل حلق الشعر قبل ساعتين 
من الاستعمال) 

الخطوة 2: نظف نافذة المصباح وقم بالتوصيل بمصدر الطاقة. 

الخطوة 3: أضغط زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز. قم باختيار مستوى الطاقة المناسب, 
ابتداء من الأخفض إلى الأعلى. 

الخطوة 4: ارتد النظارات الواقية لتجنب إثارة الضوء النبضي المكثف (IPL)‏ للعينين. 

الخطوة 5: أجعل نافذة العلاج تلمس البشرة بشځا عمودي حرك موضع منفذ المصباح بعد كل 
apo‏ لا تتخطى أو تجعلها تتداخل مع المنطقة الأخرى, حرك الجهاز على كل أماكن إزالة الشعر 
بالترتيب. 

الخطوة 6: أعد الخطوة 5, ابدأ مجدداً من نقطة البداية. شغل الجهاز حوالي 3-4 مرات في المنطقة 
كلها. 

الخطوة 7: بعد الانتهاء اضغط على زر التبريد (الجليد) ليساعد على تبريد البشرة أو استعمل الجل 
المرطب بعد 15 دقيقة, بإمكانك bell Lay!‏ على زر التبريد أثناء إزالة الشعر. 

الخطوة 8: ¿nabi‏ الجهاز وافصل الشاحن, استعمل قطنة أو قماشة مبللة لتنظيف نافذة مصباح 
العلاج. ضع الجهاز وملحقاته في العلبة واحفظه في مكان آمن. ( الشځل 4( غير قابل للتطبيق © ملحوظ @ قابل للتطبيق @ 


طريقة استعمال الجهاز: قابل للتطبيق: ملائم بامتياز لنوع لبشرتكم وشعركم. 

ملحوظ: إذا كنتم من أصحاب البشرة البنية عليكم الانتباه أثناء استعمال هذا الجهاز. 

A‏ يرجى البدء بمستوى طاقة منخفض وتفقد وضع البشرة بعد الاختبار. بعض أنواع 
ap dull SN‏ الحساسة يمكن أن تحمر أو تحترق قليلاً, هذا طبيعي. ننصحكم باستعمال 
1 جل الصبار لترميم البشرة بعد الاستعمال. 


غير قابل للتطبيق: تجنب استعمال هذا الجهاز. 


Ugho bs 51.3‏ على زر 2 نظف نافذة العلاج وقم 1.نظف البشرة, احلق 
الطاقة للتشغيل واختيار بتوصيل الجهاز بمصدر الشعر. 
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6.استخدم جل مرطب بعد 5.جعل نافذة العلاج تِلامس 4.ارتد نظارات الوقاية 


15 دقيقة. منطقة العلاج عموديا وابدا 
بالاستعمال 


ملاحظات: 

1- احمرار البشرة المعتدل بعد الاستعمال ظاهرة طبيعية. 

2- بعد كل استعمال استخدم قطنة لتنظيف المصباح. بعد 7-9 استعمالات استعمل الجهاز 
مرة كل شهرين في الأماكن التي ينمو فيها الشعر مجددا. 

ت. إعدادات العلاج: 

من 7 إلى 9 استعمالات 

استعملوه مرة كل أسبوع عند أول 3 استعمالات 

استعلموه مرة كل 2-3 أسابيع عند الاستعمالات التالية من 4-9 

I‏ ستعملوه مرة واحدة كل شهرين في | نطة لمنطقة التي ينمو فيها الشعر مجدداً في فترة 
anil‏ + 


ayia (1‏ الكفالة: 
© الهيكل الرئيسي: كفالة الهيكل الرئيسي سنة واحدة من تاريخ الشراء. 


2) نطاق الكفالة: 

© إذا كان الجهاز ضمن فترة الكفالة, ستقوم الشركة بتبديل منتجكم بمنتج جديد بعد 
التأكد من عدم وجود سبب مصطنع. الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال والظروف 
القاهرة لا تشملها الكفالة. 


agua (2‏ الكفالة: 

© عند طلب الصيانة المجانية ضمن فترة الكفالة يجب على الزبائن إثبات شراء للمنتج 
مثل إبراز فاتورة أو بطاقة كفالة صالحة. 

© الصيانة المجانية لا تشمل الأعطال الناتجة عن سوء التغليف عند إعادة المنتج. 

© الشركة غير مسؤولة ولن تؤمن خدمات الكفالة في الحالات التالية: 


أ. أعطال بسبب الحرائق أو الزلازل أو تدخل طرف ثالث. أخطاء أو سوء الاستعمال من 
قبل I‏ لمستخدم واستعمالات تحت ظروف غير طبيعية وحوادث غير متوقعة. 

ب. الضرر المتعلق باستعمال الجهاز (مثل خسارة الاستحقاقات التجارية أو انقطاع 
الأعمال التجارية بما في ذلك الخسائر الناتجة عن استعمال الجهاز والتكاليف الناتجة عن 
تبديل قطعة أو جهاز أو خدمة أو الادعاء المطلوب من قبل المستخدمين) 


ت. الضرر الناتج عن الاستعمال خارج محتوى التعليمات 
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ث. Lo‏ في ذلك: الأوضاع الخارجة عن السيطرة والخدمات والقطع اللدزمة لحل 
المشاكل الناتجة عن استعمال الملحقات وكذلك الملحقات والبدائل التي لم يتم بيعها 
من قبل الشركة والخدمة اللازمة لحل المشاكل الناتجة عن القبول أو التفكيك غير 
القانوني وتجميع الجهاز دون اتباع التعليمات. 


a‏ الأعطال أو الأخطاء الناتجة عن بيئة العمل غير الملائمة للمنتج Loy‏ في ذلك تحميل 
الجهاز أكثر من طاقته. 


a‏ التخزين غير الملائم من قبل المستخدمين Jio)‏ الأضرار الناتجة عن الجرذان أو تسرب 
السوائل) 


أعزائنا الزبائن: 
لكي نتمكن من تقديم خدمة مناسبة أكثر يرجى التواصل معنا في حال واجهتم أية 
مشاكل عند شراء جهاز التجميل الليزري go)‏ خاصية التبريد) ه٣۴ -Candela‏ 


بطاقة الكفالة (الضمان) 


تاريخ الشراء: 


اسم المنتج: 
جهاز التجميل gå)‏ الضوء النبضي المكثف) 
للاستعمال المنزلي 


الطراز: 
RRPO24‏ 


الدفع: 


معيار الدفع: 
GB4706.1-2005‏ 


تاريخ الإنتاج: 


هذا المنتج يستوفي معايير شروط الجودة بعد الفحص وقد تمت الموافقة 
على إصداره 
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